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TIMPANIČNA, FRONTALNA I AKSILARNA TEMPERATURA 
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Deskriptori:  Tjelesna temperatura – ﬁ ziologija; Termograﬁ ja – instrumentarij, metode; Termometri – standardi; Infracrve-
ne zrake; Temperatura kože – ﬁ ziologija; Bubnjić – ﬁ ziologija; Aksila – ﬁ ziologija; Prospektivne studije
Sažetak. Svrha ovoga prospektivnog istraživanja, provedenog u jednom istraživačkom centru, bila je usporediti vrijednosti 
tjelesne temperature izmjerene dvjema metodama: standardnim staklenim termometrom u aksilarnoj regiji i infracrvenim 
temperaturama timpanične i frontalne regije u afebrilne djece. Studija obuhvaća 345-ero afebrilne djece životne dobi od 4 
do 16 godina, koja su radi elektivnog zahvata boravila na odjelu dječje kirurgije. Temperature su mjerene u 1000 navrata 
simultano aksilarno, u slušnom kanalu i frontalno. Koristili smo se dvama različitim infracrvenim termometrima; jednom 
vrstom za timpaničnu, drugom za frontalnu temperaturu. Aksilarna temperatura deﬁ nirana je kao standard i mjerena je 
klasičnim staklenim termometrom. Svaki je pacijent bio izložen konstantnoj temperaturi okoliša minimalno 10 minuta prije 
simultanog mjerenja temperatura. Prosječna frontalna temperatura bila je 36,9 ± 0,38 °C i jednaka je aksilarnoj tempera turi, 
36,9 ± 0,16 °C. Prosječna timpanična temperatura bila je 36,3 ± 0,98 °C. Srednja je razlika timpanične i aksilarne tempera-
ture –0,4 °C. Izmjereni niz timpaničnih temperatura u skupini naših ispitanika ima trostruko veću disperziju nego frontalni 
niz i pet puta veću nego aksilarne temperature. Aksilarne temperature, mjerene klasičnim staklenim termometrom, imaju 
najmanju disperziju izmjerenih vrijednosti, slijede frontalne temperature mjerene infracrvenim termometrom, a najmanje 
su pouzdane izmjerene timpanične temperature.
Descriptors:  Body temperature – physiology; Thermography – instrumentation, methods; Thermometry – standards; 
 Infrared rays; Axilla – physiology; Skin temperature – physiology; Tympanic membrane – physiology; 
 Prospective studies
Summary. The purpose of this study was to compare the results of body temperature measurements obtained by standard 
axillary thermometers with the results of infrared tympanic and frontal skin thermometry in afebrile children. This study 
comprises a single-center, prospective comparison trial. A total of 345 afebrile children aged 4 to 16 years hospitalized in 
the pediatric surgery department for elective surgery were included. One thousand axillary, tympanic and frontal measure-
ments were obtained and compared. We used two different infrared thermometers in this study; one type measured the 
tympanic temperature, the other the temperature on the forehead. The axillary temperature measured with the glass ther-
mometer was set as the standard. Each patient was exposed to a constant environmental temperature for a minimum of 10 
min before simultaneous temperature measurements. The mean frontal temperature 36.9± 0.38 °C was equal to the axillary 
temperature 36.9± 0.16 °C. The mean tympanic temperature was 36.3 ± 0.98 °C. The mean difference between the tym-
panic and axillary temperatures was –0.4 °C. The tympanic temperature had a threefold greater dispersion than frontal and 
a ﬁ vefold greater dispersion than axillary temperature. The results of this study suggest that the axillary temperature mea-
sured with glass thermometer has the least dispersion. Somewhat less reliable is the frontal temperature measured with 
infrared thermometer. The least reliable is tympanic temperature measurement.
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Temperatura je ﬁ zikalna veličina kojom se izražava to-
plinsko stanje tijela i jedna je od osnovnih mjerenih veličina 
u medicini. Povišena temperatura (najčešći razlog dolaska 
djece liječniku) važan je, a koji put i jedini znak bolesti – 
vitalan znak bolesti.1 Problem je što se normalne vrijednosti 
temperature zdravoga ljudskog tijela kreću u široku rasponu 
od 36,4 do 37,4 °C.2 Vrijednosti izmjerene temperature, 
osim individualnih varijacija (životna dob, tjelesna aktiv-
nost i doba dana, aktivnost probavnog sustava, hormonska 
aktivnost) znatno mijenjaju uvjeti okoline, dio tijela (na 
 kojem se mjeri) i metoda mjerenja.3–5 Temperatura se mjeri 
termometrima prema nekoliko različitih principa. U klinič-
Izvorni radovi
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koj praksi povijesno su najčešće upotrebljavani stakleni ter-
mometri punjeni kapljevinama (prije živa, a sada alkohol), 
koji u izravnom dodiru mjere vrijednost temperature pre-
ciznošću od 0,1 °C.6 Danas su beskontaktni digitalni termo-
metri (mjere promjene na senzoru temperature) sve popu-
larniji i polako potiskuju tradicionalne metode mjerenja 
temperature.7 Svako mjerenje temperature prate netočnosti, 
koje su to veće što je prijenos topline veći. Malen toplinski 
transfer (npr. elektromagnetsko zračenje površine kože 
čela) mjere infracrveni termometri i praktički trenutačno bi-
lježe temperaturu u obliku digitalnog zapisa. Prema istom 
principu mjeri se temperatura slušnog kanala (timpanična 
temperatura). Mjerenje aksilarne temperature kontaktnom 
metodom i dalje je zlatni standard u djece i odraslih.7 Naj-
pouzdanija vrijednost temperature je ona mjerena u rektu-
mu.8 No ova kontaktna, za djecu stresogena metoda, polako 
izlazi iz kliničke prakse. Gubi popularnost i među medicin-
skim osobljem i djecom i roditeljima. Svaka od ovih metoda 
ima svoje prednosti i nedostatke.9–11 U našoj kliničkoj praksi 
infracrvena termometrija u uhu i koži čela sve je popularni-
ja. Točnost timpaničnoga kontaktnog mjerenja temperature 
digitalnim termometrima u slušnom kanalu može biti znat-
no ometena zbog naslaga cerumena u uhu.12 To je mjerenje 
dodatno nepouzdano u djece koja slabo surađuju pa su iz-
mjerene temperature često nerealne. Neinvazivne, nekon-
taktne metode mjerenja temperature infracrvenim termome-
trima na koži čela nisu u nas u rutinskoj uporabi. Ipak, čelo 
je idealna regija mjerenja temperature zbog velikih minut-
nih protoka arterijske krvi izravno iz karotidnih arterija.13–15 
Može se mjeriti i kada dijete spava, ali i kada ne surađuje. 
Zbog mogućeg utjecaja okolišnih čimbenika neki prigova-
raju da nije posve pouzdana.16 Rasponi temperature za aksi-
larnu, timpaničnu i čeonu regiju zdrave djece nisu potpuno 
usuglašeni.17–19 U više studija nalaze se velike razlike u 
srednjim vrijednostima i rasponu izmjerenih temperatura, 
koje u praksi mogu biti presudne za pravilnu dijagnostiku i 
praćenje tijeka bolesti.20–21 Autori u ovom istraživanju si-
multano mjere tjelesne temperature u aksili (staklenim ter-
mometrom), uhu i na čelu (infracrvenim termometrom), 
zdrave djece u identičnim uvjetima okolice i analiziraju vri-
jednosti mjerenja.
Ispitanici i metode
U radu se analiziraju rezultati mjerenja tjelesne tempera-
ture u hospitalizirane djece u Zavodu za dječju kirurgiju, 
primljene radi elek tivnog liječenja neupalne kirurške bole-
sti. Mjerenja su načinjena od početka travnja do kraja lipnja 
2015. godine. U studiju je bilo uključeno 346-ero djece. Iz 
skupine su isključena djeca koja su primala preoperativnu 
antimikrobnu terapiju. Mjerenja su izvele medicinske sestre 
koje su već uvježbane za upotrebu ovih mjernih aparata u 
rutinskome svakodnevnom poslu. Svi su ispitanici boravili 
u istim, kontroliranim uvjetima sobne temperature (22 – 24 
°C) i strujanja zraka, minimalno deset minuta prije mjere-
nja. Kontrola temperature i vlage zraka načinjena je profe-
sionalnom meteorološkom stanicom, ETH 880 Digital 
Thermo-Hygrometer, Oregon Scientiﬁ c, Inc. Hong Kong. 
Sva su mjerenja obavljena u jutarnjim satima (9 – 11 sati). 
Aksilarna temperatura mjerena je staklenim termometrom 
Geratherm Medical AG, Geschwenda, Njemačka. Pri mje-
renju aksilarne temperature termometar je očitavan mini-
malno 10 minuta nakon postavljanja. Temperatura kože 
mjerena je s FS300 Non-Contact Infrared Thermometer, 
HuBDIC Co. Ltd, Anyang. Timpanična temperatura mjere-
na je s Ear thermometer High quality Ear Digital Infrared 
Thermometer, Thermoval S.C. PAUL HARTMANN S.R.L. 
Točnost mjerenja bila je u intervalu od 36,7 do 38,9 °C. Svi 
su uređaji kalibrirani i tvornički deklarirane rezolucije: 0,1 
°C, i točnosti mjerenja: ±0,1 °C. Svakom metodom načinje-
no je 1000 mjerenja. Za analizu podataka upotrijebljen je 
računalni program za tabličnu pohranu i obradu podataka 
Microsoft Excel 2010.
Rezultati
U istraživanoj skupini bila su 172 dječaka i 174 djevoj-
čice. Srednja vrijednost dobi je 96,4 mjeseca. Najmlađem 
djetetu u ovoj studiji bile su 4 godine, a najstarijemu 16 
godina. Na istoj djeci, u isto vrijeme, pod istim uvjetima, 
mjerene su temperature u tri regije. Srednje vrijednosti te 
raspon minimalne i maksimalno izmjerene temperature za 
svaku regiju prikazani su u tablici 1. Prosječne izmjerene 
vrijednosti bez razlike su prema spolu i dobi djece. Sred-
nja vrijednost temperatura mjerenih na čelu i u aksili jest 
36,9 °C. Standardna devijacija vrijednosti temperature kože 
čela značajno je veća u odnosu prema izmjerenom nizu 
 temperatura u aksili. Srednja vrijednost timpanične tempe-
rature niža je za 0,4 °C od srednje aksilarne i čeone tempe-
rature. Najveće standardne devijacije, a ujedno i razlike iz-
mjerenih srednjih vrijednosti imaju frontalna i timpanična 
temperatura. Frekvencija njihovih razlika prikazana je gra-
ﬁ konom 1.
Tablica 1. Vrijednosti mjerenja aksilarne, timpanične i čeone tempera-
ture (°C)
Table 1. Mean axillary, tympanic and forehead temperatures (°C) with 
ranges
Broj 
mjerenja
Number of 
measure
Srednja 
vrijednost (SD)
Mean
Minimalne 
– maksimalne
Range
Timpanična temperatura
/ Tympanic temperature 1000 36,3 (0,98) 34,1 – 39,5
Čeona temperatura
/ Forehead temperature 1000 36,9 (0,38) 34,4 – 39,4
Aksilarna temperatura
/ Axillary temperature 1000 36,9 (0,16) 36,4 – 37,5
Graﬁ kon 1. Frekvencija razlike izmjerene timpanične i čeone tempera-
ture
Graph 1. Frequency of difference between tympanic and forehaed tem-
peratures
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Rasprava
Standardna metoda mjerenja tjelesne temperature u na-
šim je bolnicama mjerenje aksilarne temperature i najčešće 
se obavlja staklenim termometrima. Druga najrasprostra-
njenija metoda jest timpanična, a frontalna se mjeri tek spo-
radično. Stoga smo aksilarnu temperaturu uzeli kao refe-
rentnu i prema njoj promatrali frontalne i timpanične tem-
perature. Posljednjih desetak godina u stručnoj publicistici 
brojni su radovi o mjerenjima rektalne, aksilarne, frontalne 
i timpanične temperature digitalnim kontaktnim i beskon-
taktnim termometrima.21,23 Izmjerene vrijednosti međusob-
no se uspoređuju tražeći korelacije većinom prema rektal-
noj temperaturi. No rektalna je temperatura unutarnja, za 
razliku od frontalne, timpanične i aksilarne, koje su površne 
temperature tijela i niže su za 0,6 – 0,8 °C.8 Razlike površnih 
temperatura tijela, a posebice u regijama koje su vaskularno 
irigirane iz iste krvne žile (karotida–ušni kanal i čeona regi-
ja) ne bi trebale biti značajne. U studijama usporedbe poje-
dinih površnih temperatura ipak se bilježe razlike od ± 0,2 
°C.24 U našoj studiji, u zdrave predškolske i školske djece, 
srednja vrijednost površne frontalne temperature (infracrve-
ni beskontaktni termometar) i one izmjerene u aksili (sta-
kleni kontaktni termometar) gotovo su identične. Kada se za 
frontalnu i aksilarnu regiju analizira pojavnost izmjerenih 
temperatura koje nisu identične srednjoj vrijednosti (stan-
dardna devijacija), zamjetna je dvostruko veća disperzija 
vrijednosti mjerenja temperature frontalne regije (0,38) 
nego aksilarne (0,16). Ovo upućuje na to da je mjerenje 
temperature čela beskontaktnom metodom infracrvenim 
termometrom manje pouzdano od mjerenja aksilarne tem-
perature kontaktnom metodom staklenim termometrom. U 
radu su praktički istom tehnikom mjerenja bilježene tempe-
rature čela i slušnog kanala (timpanične membrane). Sred-
nja vrijednost izmjerenih timpaničnih temperatura 0,4 °C 
niža je od srednje vrijednosti aksilarne temperature, a stan-
dardna je devijacija peterostruko veća. Srednja je timpanič-
na temperatura 36,3 ± 0,98 °C. Tako velika disperzija izmje-
renih vrijednosti od srednje vrijednosti govori da je ovo 
značajno manje pouzdana metoda mjerenja. No drugi autori 
navode da je ova metoda mjerenja (speciﬁ čnosti i senzitiv-
nosti) visoko pouzdana i relativno jednostavno izvodiva.25 
Za mjerenje timpanične temperature u djece nužna je surad-
ljivost pacijenta. Kada se dijete pomiče za vrijeme mjere-
nja, aparat očitava pogrešne vrijednosti, a rezultati mjerenja 
su nepouzdani. Velikoj disperziji izmjerenih vrijednosti pri-
donose tehničke teškoće mjerenja – nije lako postići da vrh 
aparata zajedno s jednokratnom navlakom bude umetnut u 
smjeru ušnog kanala i da ga potpuno zatvaraju. Drugi ozbi-
ljan prigovor mjerenju timpanične temperature jest očitanje 
nižih vrijednosti kada u slušnom kanalu ima cerumena. U 
našem istraživanju prije mjerenja nije upotrebljavan oto-
skop da bismo znali stanje cerumena u uhu. Poznato je da 
nazočnost cerumena smanjuje vrijednost i za 0,4 °C.26,27 Po-
javnost cerumenskog čepa u slušnom kanalu odraslih jest 
25 – 34%,28 a u djece tek oko 7%29 te je točnost mjerenja u 
njih veća. Kako i sam proizvođač navodi, nečistoća na leći 
aparata može uzrokovati neprecizno mjerenje temperature 
(niže vrijednosti). Ako se leća čisti razrijeđenim alkoholom, 
tek nakon sušenja od 30 minuta može se očekivati precizno 
mjerenje. Tako dugo čekanje u praksi je često neprihvatlji-
vo. Iako ima radova koji navode da je mjerenje timpanične 
temperature u kliničkoj praksi pouzdano podjednako kao i 
aksilarna temperatura,11,30 naša studija to nije potvrdila, sto-
ga bismo se i priklonili radovima koji govore da ova metoda 
ima ograničenu vrijednost.31,32
Zaključak
Aksilarne temperature mjerene klasičnim staklenim ter-
mometrom imaju najmanju disperziju izmjerenih vrijedno-
sti, slijede frontalne temperature mjerene infracrvenim ter-
mometrom, a najmanje su pouzdane izmjerene timpanične 
temperature.
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XVI. TEČAJ GINEKOLOŠKE ENDOSKOPIJE U ZABOKU I SISKU
Odjeci prve laparoskopske histerektomije u Zaboku (8. 12. 1994.)
Vijesti
News
U organizaciji Hrvatskog društva za ginekološku endo-
skopiju HLZ-a, Odjela ginekologije i porodništva Opće bol-
nice Zabok i Bolnice hrvatskih veterana te Odjela ginekolo-
gije i porodništva Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« u Sisku 
organiziran je tradicionalni 16. hrvatski poslijediplomski 
tečaj ginekološke kirurgije i endoskopije s međunarodnim 
sudjelovanjem I. kategorije – »Kurt Semm«, s vrsnim pre-
davačima te polaznicima iz Republike Hrvatske i svijeta.
Tečaj je održan od 30. 11. do 2. 12. 2015. u prostorima 
Opće bolnice Zabok, a 3. i 4. 12. 2015. u prostorima Opće 
bolnice »Dr. Ivo Pedišić« u Sisku. Eminentni voditelji teča-
ja prof. dr. sc. Miroslav Kopjar i prof. dr. sc. Siniša Šija-
nović upoznali su polaznike s najnovijim spoznajama i do-
stignućima na području ginekološke endoskopije. Među 
brojnim vrsnim stručnjacima ističu se posebno vrlo istak-
nuti međunarodni predavači na čelu s prof. dr. sc. Adolfom 
Lukanovičem i prof. dr. sc. Edom Vrtačnik Bokal iz UKC-a 
Ljubljana – Republika Slovenija, prof. dr. sc. Brankom Ni-
kolić i dr. sc. Rastkom Maglićem iz GAK-a »Narodni 
front«, Beograd – Republika Srbija te dr. sc. Tomislavom 
Čanićem – UKC Bregenz – Republika Austrija.
Već tradicionalno, posljednjega dana tečaja, 4. 12. 2015. 
održan je i 16. simpozij Hrvatskog društva za ginekološku 
endoskopiju HLZ-a, koji je uz potporu Opće bolnice »Dr. 
Ivo Pedišić« održan u Hotelu »Panonija« u Sisku, a pod 
 nazivom: »Kontroverze u minimalnoj invazivnoj gineko-
loškoj kirurgiji«, pri čemu su na spomenutome skupu pre-
zentirane aktualne spoznaje vezane uz minimalno invazivni 
pristup u ginekološkoj kirurgiji.
Ohrabruje činjenica da su se brojni predavači i polaznici, 
kao i sudionici tečaja i simpozija, posebno osvrnuli na pro-
tekli period od prve laparoskopske histerektomije na po-
dručju Republike Hrvatske izvedene u Općoj bolnice Zabok 
(8. 12. 1994. – LAVH). S ponosom je analiziran povijesni 
slijed razvoja ginekološke endoskopije, od prvih endoskop-
skih zahvata do danas te je konstatirano da je ginekološka 
operativa nezamisliva bez endoskopskoga pristupa. Spome-
nuto samo potvrđuje vrijednost i opravdanost svega onoga 
što su brojni entuzijasti na čelu s predsjednikom Hrvatskog 
društva za ginekološku endoskopiju prof. dr. sc. Mirosla-
vom Kopjarom činili u proteklom razdoblju te su endoskop-
ske metode danas na području Republike Hrvatske i u mno-
gim hrvatskim bolnicama u rutinskoj uporabi, na korist na-
ših bolesnica.
doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku
Odjel ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok 
i Bolnice hrvatskih veterana
Bračak 8, 49210 Zabok
e-mail: rajko.fures@kr.t-com.hr
